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一、目的 

使醫護人員及醫事相關人員，瞭解肩掛式乳癌自我檢查模型之異常要點說明。 

 

二、範圍 

臨床技能訓練中心學員。 

 

三、說明 

肩掛式乳癌自我檢查模型（KOKEN，型號；LM-017）： 

（一）操作步驟及要點說明 

模具說明 圖示說明 

1.使用原廠粉餅暨粉撲擦拭。 

2.按乳癌自我檢查標準步驟。 

3.模型異常處說明： 

(1) 腫瘤部位：....。 

(2) 皮膚凹陷部位：。 

4.注意事項： 

(1) 為確保清潔，千萬不可沾到油印或原子

筆。 

(2) 使用時請將本模型視為「真正的乳房」，

以正常的力量來觸摸。 

(3) 長指甲之使用者請小心使用，模型搓破後

不易復原。 

(4) 使用前、使用後請務必以隨貨附贈之粉餅

暨粉撲擦拭。 

 

 

（二）實施及修訂 

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施，修正時亦同。 
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四、使用表單 

（略） 

 

五、流程圖 

（略） 

 

六、參考資料 

（略） 

 

七、附件 

（略） 
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八、文件修正紀錄 

修正日期 版本 修正說明 備註 

101.05.21 1.0 新制定 

101年 05 月 21日

醫教部內部會議

通過 

102.02.06 2.0 
配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行

年度臨時檢閱 
 

103.09.15 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

104.08.03 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

105.12.30 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

106.12.29 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

107.05.01 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

109.12.17 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  

112.07.03 2.0 年度檢閱，無修正。版本不變動。  
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